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Zawiercie 08.07.2020r

Odpowiedzi na pytania do postepowania DZP/BZU/303/2020

Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej.

2T
“iwd

Pytanie 1 'dotyczy pakiet 1. Pozycja 13

Czy zamawiajacy dopusci czestotliwosé pracy diatermii 330 kHz ?
Odpowiedi. Zamawiajacy nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SIWS.
Pytanie 2 dotyczy pakiet 1. Pozycja 14

Czy zamawiajacy dopusci maksymalny pobér mocy 850 VA ?
Odpowiedz. Zamawiajacy nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SIWS.

Pytanie 3 dotyczy pakiet 1. Pozycja 15
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Czy zamawiajacy dopusci waga maks. 10 kg ?

OdpowiedZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SIWS.

Pytanie 4 dotyczy pakiet 1. Pozycja 16

Czy zamawiajacy dopusci diatermig o wymiarach szer. 430 x wys. 150 x gteb.400 mm ?

Odpowiedi. Zamawiajacy nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SIWS.

i
Add

DZIALU
R \;r;('l}jp\’ CZNE]




