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»Zakup i dostawa Aparatury Medycznej — aparaty do znieczulenia”

Ad pkt 4

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z ekranem respiratora wbudowanym w panel przedni urzadzenia?
odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad pkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci i bedzie oczekiwat aparatu z respiratorem napedzanym elektrycznie, co rzeczywiscie
jest rozwigzaniem ekonomicznym - brak dodatkowego zuzycia drogich gazéw medycznych w pordéwnaniu z
napedem pneumatycznym?

odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

Ad pkt 8

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez ujscia gazéw do podtaczenia uktadéw bezzastawkowych? Ten sposdb
wentylacji stosowany gtéwnie w przypadku matych dzieci i dzieci jest aktualnie bardzo rzadko stosowany.
Oferowany przez nas aparat ma mozliwos¢ prowadzenia wentylacji z objetosciami oddechowymi od 10 ml.
Biorac pod uwage taze aspekt ekonomiczny (dodatkowy koszt) prosimy o dopuszczenie aparatu bez aktualnie
wymaganego dodatkowego ujscia gazow.

odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad pkt 9

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wyzszej klasy, z mieszalnikiem elektronicznym, gdzie ustawia sie catkowity
przeptyw swiezych gazéw wybranej mieszaniny i stezenie 02, a prezentacja przeptywdéw wyswietlana jest na
ekranie respiratora w formie tzw. wirtualnych przeptywomierzy? Oczywistym jest, ze tej klasy aparat jest
dostosowany do pracy z niskimi i minimalnymi przeptywami.

odp.

Zamawiajgcy dopuszcza

Ad pkt 10

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z alarmem MV z regulowanymi granicami dolng i gérna, bez tozsamego alarmu
TV, ktory dublowatby jedynie wykryte sytuacje alarmowe?

odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad pkt 12

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z testem bez interakcji z uzytkownikiem w czasie trwania procedury? Takie
rozwigzanie jest idealne, uzytkownik uruchamia procedure i moze wykonywac inne czynnosci zamiast stac
bezczynnie przed aparatem w oczekiwaniu na polecenie zwiekszenia lub zmniejszenia przeptywdw czy tez
odfgczenia lub podtaczenia rur oddechowych.

Odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga l
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Ad pkt 14

Czy Zamawiajgcy oczekuje, aby oprocz podgrzewanych czujnikéw przeptywu (co jest ich normalng cecha
konstrukcyjng), aparat byt wyposazony w funkcje podgrzewania systemu oddechowego, co minimalizuje efekt
skraplania w rurach oddechowych?

odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

Ad pkt 15

Czy Zamawiajacy dopusci aparat przygotowany do pracy z wielorazowymi i jednorazowymi zbiornikami z
wapnem sodowanym, oraz jesli jest taka koniecznos$¢, mozina stosowaé duzo drozsze wapno bezsodowe
wykorzystujac zbiornik wielorazowy?

odp.

Zamawiajacy dopuszcza

Ad pkt 16

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z trybami Man/Spon, VC, PC, VC-SIMV, PC-SIMV, PSV z zabezpieczeniem: gdy
nie zostanie wykryty zaden wysitek oddechowy oddechy wymuszone prowadzone sg z ustalong minimalng
czestoscig oddechéw RRmin oraz wspomaganiem cisnieniowym ?Psupp, oraz z PSV/CPAP?

odp.

Zamawiajacy dopuszcza

Ad pkt 18

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby czas trwania Pauzy byt ustawiany przez operatora w zakresie co najmniej od 1
minuty do 5 minut?

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Monitor pacjenta

Ad. pkt. 1

Czy Zamawiajacy dopusci monitor kompaktowy z kolorowym ekranem LCD o przekatnej 15 z wbudowanym
zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodkoéw, dzieci i dorostych?

odp.

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Ad. pkt. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci sterowanie za pomocg przyciskdw sprzetowych, pokretta, ekranu dotykowego i menu
ekranowego w jezyku polskim?

odp.

Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 3.

Czy Zamawiajgcy dopusci monitor o masie nie przekraczajacej 7,5 kg, z akumulatorem?
odp.

Zgodnie z SIWZ
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Ad. pkt. 6

Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ skonfigurowania, zapamietania w monitorze i péZniejszego przywotania 3
wiasnych zestawdw parametréw pracy monitora?

odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad. pkt. 8

Czy Zamawiajacy dopusci trendy z ostatnich 60 minut z rozdzielczoscig 1- sekundowa?
Qdp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

Pytanie dot. terminu realizaciji

Czy Zamawiajgcy dopusci termin realizacji zamdwienia do 05.07.2020 r?
odp.

Termin realizacji zamowienia jest okreslony w zatgczniku ofertowym
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