SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 , tel/fax: (32) 67-215-32, tel. 67-403-61
e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl ,

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Zawiercie, dnia 07.07.2016r.
Odpowiedzi nr 1

Dotyczy : postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawg dermatomu akumulatorowego dla
Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Numer postgpowania ZP/PN/39/2016 r. Ogloszenie o
zamOwieniu zostato opublikowane w BZP w dniu 01.07.2016 r. pod numerem 115187 —2016r.
Jednoczesnie informujemy, Ze odpowiedzi na zadane pytania sg cze$cig integralng z postanowieniami
SIWZ.

Lp. Tresé pytania Tresé¢ odpowiedzi

l. Czy Zamawiajacy dopusci bez zachowania pierwotnych NIE - Zamawiajacy
wymagan SIWZ , ponizej opisany — dermatom elektryczny: podtrzymuje zapisy SIWZ
- precyzyjna regulacja grubosci pobieranego przeszczepu : 0-0,75
mm ze skokiem co 0,05 mm

- szerokos¢ pobieranych platow skory : od 2,5 cm do 10 cm

- predkos¢ cigeia 5000-6000cykli/min

- sterylne ostrza, nie wymagajg smarowania

- rgkojes¢ ze zintegrowanym silnikiem oraz przewodem
zasilajagcym

- silnik nie wymaga smarowania

- zasilacz

- plytki regulujace szerokos$¢ pobieranego szczepu

- kaseta sterylizacyjna

- ostrze do dermatomu 10 sztuk w | opakowaniu

2,
Czy Zamawiajacy dopusci bez zachowania pierwotnych NIE - Zamawiajacy
wymagan SIWZ, ponizej opisany — dermatom siatkujacy: podtrzymuje zapisy SIWZ
- Mesh Grafit II siatkownica z funkcja ciecia:
- glebokos¢ nacinania od 0,02 do 0,043 mm
- powigkszania przeszczepow 1,5 :1, 3:1, 6:1, 9:1
- sterylne siatki wykonane z PVC
- kontener do sterylizacji zestawu w autoklawie
- Siatki 1,5:1, 3:1,6:1, 9:1, 20 sztuk w 1 opakowaniu
Dyrektor- Szpitala
Powiatowego w Zawierciu
Anna Pilarczyk” Sprycha.
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