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1 | wielkoé¢ przekatnej ekranu min 24,1cala (61 Tak
cm)
2 | Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT Tak
3 | Wielkoéé plamki 0,270 mm Tak
4 | Rozdzielczoé¢ naturalna 1920 x 1200 Tak
5 | Jasno$¢ 350 cd/m2 Tak
6 | Kontrast panela 1000:1 Tak
7 | Wymagania dodatkowe :wymagany uktad wy- Tak
rownujacy jasnosc i odcienie szarosci dla catej
powierzchni matrycy LCD
8 | Kalibracja monitora :wymagana sprzgtowa kali- Tak
bracja do standardu DICOM czesc 14
9 | Pomiar czasu pracy: wymagany ukfad kontroli Tak
rzeczywistego czasu pracy monitora i podswie-
tlenia matrycy
10 | Catkowity czas reakcji matrycy nie wigcej niz 12 Tak
ms
11 | Katy widzenia ( przy kontrascie 10:1) 178 /178 w Tak
pionie i poziomie
12 | Definiowane tryby pracy monitora: 4 trybow: Tak
ustawienia wiasne uzytkownika, tryb tekstowy,
standard DICOM, tryb kalibracji. W tym
minimum 3 tryby z mozliwoscig petnej kalibracji
sprzetowej przez uzytkownika
13 | Ztacza 1x DVI-l, 1x DP, 1x USB upstream, 2 x USB Tak
downstream w standardzie 2.0
14 | Czestotliwosci od$wiezania 26-76 kHz, 49-71 Hz Tak
15 | Zgodny z standardem CE ( Medical Device Tak
Directive ) lub réwnowazne
16 | Komplet kabli zasilajacych i potaczeniowych Tak
17 | Gwarancja producenta 3 lata dla poziomu Tak
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jasnosci 220 cd/m2 skalibrowanego obrazu dla
natywnej bieli ekranu.

Okres gwarancji niezawodnej pracy - 5 lat lub 15
tysiecy godzin.

18 | Serwis Firma serwisujgca musi posiadac 1SO Tak
13485 lub réwnowazne na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacjg
producenta monitora

19 | Wymagania dodatkowe W zestawie Tak
oprogramowanie kontrolujace pracg monitora i
informujace o nieprawidtowosciach.
Sprawdzajace w czasie rzeczywistym zmiany
jasnosci, oraz potrafigce wykonac kalibracje do
standardu DICOM

20 | Przeglad zgodnie z wymaganiami producenta Tak
nie mniej niz raz do roku

Uwaga: TAK — oznacza bezwzgledny wymog, brak zadane] opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone w dofaczonych do oferty
kataIogach/fo|derach/prospektach/informacjach producenta z zakresleniem danego parametru oraz
wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrow.

Wymienione dokumenty muszg by¢ przedstawione w jezyku polskim.

Oéwiadczam/y, ze oferowany sprzet jest kompletny i bedzie po dostarczeniu gotowy do dziatania bez
7adnych dodatkowych zakupdw i jest Fabrycznie nowy.
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