SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie * ul. Miodowa 14 » tel/fax (032) 67-215-32+
e-mail: gp_ital.’&lszpitalzawiercie.p_l

Zawiercie, dnia 24.01 2017 1.

Odpowiedzi nr 2

Dotyczy : przetarg nr ZP/PN/63/2016 na ,,Wykonywanie ustug
okresowych sprzgtu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. W
19.01.2017r. pod numerem 10580 - 2017 r.

pogwarancyjnych przegladow
BZP ogtoszony w dniu

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych ,

Szpital Powiatowy w

Zawierciu udziela odpowiedzi na otrzymane pyta

nia dot. tresci SIWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze odpow

iedzi na zadane pytania sa czgscia integralna z postanowieniami

SIWZ.

LP. | Tresé pytania Tres¢ odpowiedzi
\
1 \ Pakiet 27 pozycja nr 1 NIE — Zamawiajacy nie
Czy Zamawiajacy zgodzi sig na wydzielenie z pakietu 27 wyraza zgody.
urzgdzenia Niccomo ICU SN 106213 znajdujacego si¢ pod
| pozycja nr 1 do osobnego pakietu?
l
| 2. | Pakiet 27 pozycjanr 1 TAK
Czy Zamawiajacy wymaga, aby Ustugobiorca dysponowat
dokumentacjg serwisowa opracowana przez producenta sprzetu,
ktéra stanowi podstawe do prawidtowego wykonania przegladu
technicznego?
|
3. | Pakiet 27 pozycja nr 1 | NIE
Czy Zamawiajacy wymaga, aby serwis wykonujacy przeglad
posiadat certyfikat uprawniajacy do wykonywania czynnosci q
serwisowych wydany przez producenta sprzgtu podlegajgcemu
przegladowi (autoryzacjg)? |
a_ 4. | Pakiet 27 pozycjanr 1 NIE — Zamawiajacy nie
Czy Zamawiajacy wymaga, aby W ramach przegladu | wyraza zgody.
technicznego  wykonano  aktualizacjg (lub  re-instalacjg)
oprogramowania urzadzenia, zgodnie z zaleceniami producenta?
5. | Pakiet 27 pozycja nr 1 TAK
Czy Zamawiajacy wymaga, aby W trakcie przegladu
technicznego uzyto do weryfikacji prawidlowego dziatania
urzadzenia ~wzorcowanej aparatury — testowej producenta,
umozliwiajacej  symulacje  sygnalu  ICG (impedancji
kardiograficznej)?

; a




Dotyczy SIWZ, pkt. 4 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby ze wzgledu na wymagania
techniczne zgodne z dokumentacja serwisowa producenta,
przeglady poz. 1, 2, 6, 7, znajdujacych si¢ w Pakiecie 39, odbyt
si¢ w siedzibie Wykonawcy, ktory pokrywa koszty transportu?
Zgoda Zamawiajacego warunkuje udziat w przetargu.

NIE — Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Dotyczy SIWZ, Zalgcznik nr 1, Pakiet 30 pozycja 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na przeniesienie pozycji 11 do
Pakietu 59, w ktérym znajduja si¢ wylacznie urzadzenia tego
producenta? Zgodna Zamawiajacego umozliwi nam zlozenie
konkurencyjnej oferty.

NIE - Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

=

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 1, Pakiet 48 pozycja 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeniesienie pozycji 7
do Pakietu 59, w ktérym znajdujg sie wytacznie urzadzenia
tego producenta? Zgodna Zamawiajgcego umozliwi nam
ztozenie konkurencyjnej oferty.

NIE — Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Pakiet nr 22

Jako autoryzowany dystrybutor firmy GE Healthcare (Datex
Ohmeda) informujemy, iz zalecane przez producenta czesci do
wymiany podczas przegladu w aparacie Excel 210 Y]
niedostgpne, ze wzgledu na zakofczona produkcje tego typu
aparatow. W zwigzku z tym, aby mie¢ mozliwosé zlozenia
waznej oferty przetargowej, zwracamy sie z prosba o usuniecie
pozycji 2 z pakietu 22.

NIE — Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

10.

Pakiet nr 27

Jako autoryzowany dystrybutor firmy GE Healthcare (Datex
Ohmeda) gwarantujacy wysoka jakos¢ wykonywanych ustug
oraz dostep do oryginalnych czgsci zamiennych, aby moéc zlozyé
wazng ofert¢ przetargowa zwracamy sie z prosbg o wylaczenie z
pakietu nr 27 pozycji nr 2 i 3 i utworzenie dodatkowego pakietu.

NIE - Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

1.

Pakiet nr 1, 25 — 34, 42, 43, 66

Czy Zamawiajacy udzieli informacji, czy w ramach przegladow
Wykonawca ma uwzgledni¢ ceng wymiany akumulatorow czy
bedzie to rozliczane dodatkowa oferta? Wedlug zalecen
producenta wymiana akumulatoréw nie nastepuje co roku,
zalezne jest to od wielu czynnikéw m. in. warunkéw
eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant moze
stwierdzi¢  taka koniecznosé. Jezeli mamy wymieniad
akumulatory, prosimy o informacje w ktérych urzadzeniach w
przeciggu 3 lat nastapila taka wymiana?

Bedzie to uregulowane
dodatkowa oferta w razie
koniecznosci wymiany

12.

Pakiet nr 351 36

Zwracamy sig¢ z uprzejmg prosba o informacje czy w ramach
przegladow respiratoréw maja by¢ wymieniane pakiety
serwisowe i akumulatory? Jezeli tak prosimy o informacje co
zostato wymienione w podanych respiratorach w przeciggu 4
lat? Prosimy réwniez o podanie ilosci przepracowanych godzin
respiratorow w pakiecie nr 33.

Bedzie to uregulowane

| dodatkowa ofertg w razie

koniecznosci wymiany




13,

Czy Zamawiajacy wydzieli do osobnego pakietu pozycj¢ nr 1
oraz utworzy pakiet z samymi kardiomonitorami oraz
kapnografami? ~ Umozliwi to innym Oferentom skladanie
konkurencyjnych ofert z ktérych Zamawiajacy bedzie mogt
wybra¢ najkorzystniejsza.

NIE — Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

14.

Pakiet nr 36

Czy Zamawiajacy wydzieli do osobnego pakietu pozycje nr 71 8
oraz utworzy dwa odrebne pakiety z respiratorami stacjonarnymi
oraz transportowymi?

NIE - Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

15.

Pakiet 35

Producent podczas procedury serwisowej nakazuje
obowiazkowo wymieni¢ czujniki tlenu (O2) i komplet filtrow
infexp .

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowaé, w ilu i w ktorych
Respiratorach nalezy wymieni¢ wymienione powyzej czgsci?

| Czesci byty wymieniane

we wszystkich
respiratorach w 2016 r.

16.

Pakiet 35

Producent przewiduje wymiang

- Bennett 840 - kit serwisowyco 10.000 h

- Bennett 740 — kit serwisowy co 15.000 h

Czy w ofercie nalezy skalkulowa¢ wymiang kitow serwisowych
(jezeli tak to w ktorych respiratorach), czy beda traktowane jako
nieobowigzkowe podczas procedury przegladowej?

NIE

17.

Pakiet 35

Zgodnie z procedurg producenta wymagane jest
przeprowadzenie testu bezpieczenstwa elektrycznego. Czy
Zamawiajacy bedzie zadal Swiadectwa Kwalifikacji ,E”?

TAK

18.

Pakiet 35
Czy Zamawiajacy bedzie wymagat certyfikatow szkolen z
obstugi serwisowej respiratoréw Bennett?

NIE

19.

Pakiet nr 25

dotyczy SIWZ, p. 3 opis przedmiotu zamoéwienia, podpunkt
3.3.1.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy pod pojgciem
,materiatéw eksploatacyjnych” rozumie czesci, ktore s
przewidziane przez producent sprzetu medycznego do wymiany

podczas przegladu technicznego.

Bedzie to uregulowane
dodatkowa oferta w razie
koniecznosci wymiany

20.

Pakiet nr 25

dotyczy SIWZ, p. 3 opis przedmiotu zamowienia, podpunkt
3.4.

Prosimy o doprecyzowanie podpunktu i potwierdzenie, ze
Wykonawca musi dysponowa¢ osobami przeszkolonymi przez
producenta sprzetu medycznego lub uprawniong przez niego
jednostke, posiada¢ stosowne kwalifikacji lub autoryzacje.
zgodnie z wymogami producenta sprzgtu medycznego oraz
obowigzujacymi normami i odnosnymi przepisami.

NIE




21.

Czy zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat
dokumentacja serwisowg opracowang przez producenta sprzetu,
ktéra stanowi podstawe do prawidlowego wykonania przegladu
technicznego?

TAK

s

22.

W pakiecie 21 pozycja 1-2, pakiecie 39 pozycja 4 oraz w
pakiecie 45 pozycja 5 jest sprzet firmy Draeger. Czy
Zamawiajacy wydzieli te urzadzenia do osobnego pakietu ?
Umozliwi to przygotowanie oferty przez autoryzowany serwis.

NIE

23,

Czy Zamawiajacy zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych w
celu sprawdzenia uprawnien Wykonawey do prowadzenia
serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy
personelu medycznego i pacjenta bedzie wymagal od wszystkich

' Wykonawcow dla urzadzen z formularza cenowego pakiet 21

pozycja 1-2, pakiet 39 pozycja 4 oraz pakiet 45 pozycja S,
dodatkowo  oprécz  o$wiadczenia zalagecznik  nr 2
(OSWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 25 ust. | Pzp) do
SIWZ, autoryzacji producenta na wykonywanie ustug
serwisowych?

NIE

24,

Czy Zamawiajacy zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych w
celu weryfikacji wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy dla
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy personelu
medycznego i pacjentéw bedzie wymagal od wszystkich
Wykonaweéw dla urzadzen z formularza cenowego pakiet 21
pozycja 1-2, pakiet 39 pozycja 4 oraz pakiet 45 pozycja 5,
dodatkowo  oprécz  oswiadczenia zalacznik  nr

D

(OSWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 25 ust. | Pzp) do |

SIWZ imiennych certyfikatéw ze szkolenia serwisowych na
urzadzenia objete zamowieniem wystawionych przez producenta
sprzetu  lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne
szkolenie odbyte u producenta sprzgtu medycznego w sposdb
wystarczajacy zapewnia posiadanie wiedzy i umiejetnosci do
wykonania czynnosci serwisowych

NIE

L

Czy zamawiajacy zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych w
celu weryfikacji potencjatu technicznego Wykonawcy dla
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy personelu
medycznego i pacjentdow bedzie wymagat od wszystkich
Wykonaweow dla urzadzen z formularza cenowego pakiet 21
pozycja 1-2, pakiet 39 pozycja 4 oraz pakiet 45 pozycja 5,
dodatkowo oprocz o$wiadczenia zalacznik nr 2
(OSWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 25 ust. 1 Pzp)do
SIWZ przedstawienia: listy urzadzeii kontrolno- pomiarowych
do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi
dokumentami kalibracji? Urzadzenia powinny by¢ zgodne z

NIE

\
:
g
—



| e A . . . . .
 listg urzadzen wymienionych w instrukeji  wykonania

przegladow opracowanej przez producenta sprzetu

26.

Czy Zamawiajacy dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa pracy personelu medycznego i pacjentéw oraz
zgodnosci zapisow z instrukcji obstugi urzadzenia bedzie
wymagat od wszystkich Wykonawcow do przeprowadzenia
przegladow i napraw uzycia tylko oryginalnych czesci
zamiennych ?

NIE

27.

Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa pracy personelu medycznego i
pacjenta wymaga przeprowadzenia przegladow technicznych
zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiajacy wymaga od
wszystkich Wykonawcow aby w ramach procedury
przegladowej zgodnej z wymogami producenta dla urzadzen z
formularza cenowego pakiet 21 pozycja 1-2, pakiet 39 pozycja 4
oraz pakiet 45 pozycja 5, zostaty wymienione cze$ci zuzywalne
wedfug harmonogramu podanego w instrukeji obstugi ? Tylko
wykonanie petnej procedury przegladowej zgodnie z
zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczefistwo pracy
aparatu.

Bedzie to uregulowane
dodatkowa oferta w razie
koniecznosci wymiany

28.

Przeglady techniczne opisane w dokumentacji technicznej
producenta wymagaja wymiany czesci eksploatacyjnych . Czy
Zamawiajgcy dla zapewnienia poréwnywalnosci ofert réznych
Wykonaweow zgodzi sig dla urzadzen z formularza cenowego
pakiet 21 pozycja 1-2, pakiet 39 pozycja 4 oraz pakiet 45
pozycja 5, na dodanie wymogu wymiany czesci
eksploatacyjnych  wedlug nr  katalogowych  producenta,
zgodnych z instrukcja obstugi urzadzenia, wedlug listy
ponizszej. Czgsci te maja by¢ wyszezegolnione dalej w
raporcie serwisowym i na fakturze. Wymog ten bedzie
obowigzywatl wszystkich Wykonawcow.

akiet 21 pozycja 1 Aparat do narkozy Fabius CE

ZESTAW 2-LETNI FABIUS
MX08196 | CE szt 1

akiet 21 pozycja 2 Aparat do narkozy Fabius GS
MX08834 | FILTR 37MM szt. 1
MX08832 | ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS | szt. 1

akiet 39 pozycja 4

MU26245 |3 YEAR SERVICE SET szt. |

MU12504 | FILTR POWIETRZA C2000 szt. 1
OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2

MU24903 [ SZT. SZL. !

MUO06679 | ZASTAWKA szt |

NIE jest wymagany wyzej
wymieniony wymag.




MUO01958
MU23129

FILTR szt.
FAN MOTOR szt. 1

L

akiet 45 pozycja 5
2M21010 I FLUORESCENT LAMP,BLUE

lszt. I 4I

29,

Dotyczy Pakietu nr 48

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z
Pakietu nr 48 poz. 3 tj. myjni-dezynfektor do kaczek i
basenow Steelco BP100H i utworzenie odrebnego
pakietu?

Podzielenie pakietu umozliwitoby wiekszej ilosci
oferentom ztozenie ofert konkurencyjnych
i atrakcyjnych pod wzgledem ceny. Umozliwienie
ztozenia ofert réznym firmom pozwoli Zamawiajacemu
na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapytaniem i
najkorzystniejszej cenowo. W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o uzasadnienie, dlaczego Pakiety
nr 51,52 stanowiag pojedyncze pozycje w odréznieniu
od pakietu nr 48 .

NIE poniewaz taka jest
wola zamawiajgcego i
stanowi jedna catosc
pakietu.

30.

Dot. SIWZ pkt. 3.4 oraz pakiet 16

Prosimy o potwierdzenie, ze formutujac warunek méwiacy o wymogu
realizacji przedmiotu zaméwienia  osobami  przeszkolonymi,
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje lub autoryzacje, zgodnie z
wymogami producenta sprzetu medycznego, a wytwodrca sprzetu
medycznego wymaga, zeby czynnosci serwisowe wykonywane byty
przez niego lub osoby przez niege upowaznione, Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy, aby osoby wykonujace zamowienie posiadaty
certyfikat ukoriczenia szkolenia serwisowego u producenta aparatury
i/lub autoryzacje na wykonywanie czynnosci w imieniu wytworcy.

NIE

3L,

Dot. SIWZ pkt. 3.4 oraz pakiet 16

Prosimy o potwierdzenie, ze formutujac warunek mowiacy o wymogu
realizacji przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
art. 90 ustawy o z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych,
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy wpisany byt do wykazu
podmiotéw upowaznionych do wykonywania czynnosci serwisowych.
(Art.90 ust.4)

TAK

52

Dot. zat.2 pkt.4 — Formularz oferty oraz SIWZ pkt.14 - kryteria oceny
Prosimy o ujednolicenie zapisow kryteriéw oceny i brzmienia
oswiadczenia w formularzu oferty (SIWZ zat.2 pkt.4) w temacie
terminu ptatnosci faktur VAT za wykonane czynnoéci.

Termin ptatnosci
prawidlowo wystawionej i
dorgczonej faktury

33.

Dotyczy pakietu nr 35, 36, 37:

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o wyjasnienie, czy przeglad |

respiratorow wymienionych w SIWZ obejmuje réwniez wymiane
akumulatoréw oraz pakietow serwisowych ? Udzielenie przez
zamawiajacego precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie
pozostaje szczegolnie istotne dla wyceny przysziej oferty
przetargowej.

NIE




34.

Dotyczy pakietu nr 21, 22:

Zwracamy sig z uprzejmg prosbg o wyjasnienie, czy przeglad
aparatow do znieczulen obejmuje takze przeglad znajdujacych
sig przy nich monitoréw i modutéw gazowych ? Jesli tak prosimy
0 wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok
produkcji. Udzielenie przez zamawiajgcego precyzyjnych
wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczegolnie istotne
dla wyceny przysziej oferty przetargowe;.

TAK

35.

Dotyczy pakietu nr 31, 32, 33, 34:

Zwracamy sie z uprzejma pro$bg o wyjasnienie, czy przeglad
defibrylatorow wymienionych ww. pakietach uwzglednia¢
powinien takze wymiang akumulatoréw ? Udzielenie precyzyjnej
odpowiedzi w powyzszym zakresie pozostaje istotne z punktu
widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usiug.

Bedzie to uregulowane
dodatkowa ofertg w razie
koniecznosci wymiany

36.

Dotyczy pakietu nr 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35,

36,37, 42:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o wyjasnienie, czy w wycenie
ustug w zakresie ww. pakietow nalezy uwzgledni¢ wymiane
elementow eksploatacyjnych / zuzywalnych / czesci zamiennych
(np. filtry, czujniki) / zestawow serwisowych ? Udzielenie przez
zamawiajgcego precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie
pozostaje szczegolnie istotne dla wyceny przysziej oferty
przetargowej jak rowniez dla ewentualnego badania i

wyjasniania tzw. razaco niskiej ceny.

Bedzie to uregulowane
dodatkowa ofertg w razie
konieczno$ci wymiany

37.

Dot.: Zalacznik nr 1 do SIWZ
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zmiang slowa
,opoznienia™ na ,zwloki”?

NIE

38.

Dot.: Zalacznik nr 1 do SIWZ

Par. 7 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie postanowienia
w brzmieniu: ..Zamawiajacy moze w kazdym czasie odstapi¢ od
zadania zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j.”’

TAK

39.

Dot.: Zalgcznik nr 1 do SIWZ

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby uprawnienie
do odstapienia od umowy przystugiwato po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego
niz 3 dni robocze?

NIE

40.

Dot.: Zalacznik nr 1 do SIWZ

Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-
Zamawiajacy- jako administrator danych osobowych, ktére
moga znajdowac sie¢ na aparatach bedacych przedmiotem
zamowienia i do ktérych w zwigzku z prawidiows realizacja
obowigzkow wynikajacych z umowy o udzielenie zamowienia
publicznego, tj. przytaczenie do sieci. dokonywanie przegladow,
swiadezenie ushug serwisowych moze mie¢ dostep Wykonawca,

TAK

¥




wyrazi zgode¢ na zawarcie UMoOwy powierzenia przetwarzania
danych osobowych? Dostep do danych osobowych wynikajacy z
realizacji obowigzkow zawartych w umowie stanowi
przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawarta zostalaby z Wykonawea jako procesorem
wg zalgczonego wzoru,

41.

dot. gwarancji pkt 3.3 siwz

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach wymagan stawianych
wykonawecom w kwestii serwisu tomografu komputerowego
Optima 540, Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia
realizowany byl przez inzynierow serwisu posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje (zgodne obowiazujagcymi normami i
odnosnymi przepisami, a w szezegOlnosci zapisami art. 90
ustawy z dnia  20.05.2010r. o wyrobach medycznych),
potwierdzane stosownymi certyfikatami z odbytych szkolen w
zakresie  obstugi  tomografu komputerowego  bedacego
przedmiotem postepowania tj. Optima 540. Pytanie to ma
Kluczowe znaczenie z uwagi na stopien zaawansowania
aparatury medycznej bedacej przedmiotem pakietu nr 63

TAK

42.

dot. pkt 3.5 siwz

Czy w ramach wymogu posiadania odpowiednich narzedzi i
aparatury pomiarowej Zamawiajacy wymaga, by wykonawca
realizujacy zamowienie byl wilascicielem miernika opatrzonego
certyfikatem zgodno$ci z norma PN-EN-62353, sluzacego do
wykonywania testow bezpieczenstwa elektrycznego urzadzen
medycznych, a takze legitymowal si¢ Swiadectwem legalizacji
w/w urzgdzenia?

TAK

43,

dot. zdalnej diagnostyki

Prosimy o potwierdzenie, 7¢ Zamawiajacy w ramach kontraktu
serwisowego, Ktorym zostanie objety tomograf komputerowy
wymaga aby  Wykonawea  umozliwil Zamawiajacemu
korzystanie z internetowego podgladu wszelkich wykonanych

i/lub planowanych dzialan serwisowych na aparacie. lacznie z
podgladem  raportow serwisowych I harmonogramem
przegladow?

NIE

44,

zdalna diagnostyka

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zyczy sobie aby
Wykonawea w ramach zawartego kontraktu na wykonywanie
przegladéw aparatu, dodatkowo, nicodplatnie. zainstalowat
system umozliwiajacy zdalne diagnozowania ewentualnych

awarii. Rozwigzanie to. bedace sktadowg podstawowego
Kontraktu serwisowego, moze w znaczny sposob ograniczyé
przyszte wydatki Zamawiajacego zwigzane z diagnozowaniem
usterek tomografu poprzez kazdorazowy i dodatkowo platny

Zamawiajgcy wymaga
wykonania przegladu
technicznego u
zamawiajacego.




przyjazd inzyniera serwisu. Zdalna diagnostyka W przypadku
odpowiedzi twierdzacej na powyzsze pytanie prosimy o
potwierdzenie, iz w celu zapewnienia zdalnej diagnostyki TK,
Zamawiajacy udostepni Wykonawcey tacze internetowe.

45,

- dot. doswiadczenia

Biorge pod uwage stopien zaawansowania aparatury medyczne;j
czgsci 63 i konieczno$¢ posiadania
odpowiednich umiejetnosei i doswiadczenia w ich serwisie.

wymieniongj  w

prosimy o potwierdzenie, iz na po$wiadczenie umiejetnosci |
doswiadczenia Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawey min.
doswiadczenia % serwisie

potwierdzonego wpisem do KRS sprzed min. 3 lat.

3-letniego tomografow,

TAK

46.

dot. oprogramowania serwisowego

Czy Zamawiajacy nabyl kompletne urzadzenie medyczne (wraz
z oprogramowaniem serwisowym), czy tez w umowie na zakup
aparatu zostaty zawarte jakiekolwiek wytaczenia co do
zainstalowanego w aparacie oprogramowanie serwisowego?

Nalezy uwzglednic
oprogramowanie zalecane
przez producenta.

47.

Dotyczy przedmiotu umowy — Zadanie nr 22

Wykonawca zwraca si¢ z prosba do Zamawiajacego o
wyodrebnienie z powyzszego pakietu monitora PROPAQ
do osobnego pakietu w celu zlozeni konkurencyjnej oferty,
poniewaz monitor ten jest wyprodukowany przez innego
producenta niz pozostata aparatura w danym pakiecie.

NIE

48.

Dotyczy przedmiotu umowy - Zadanie nr 22

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem do Zamawiajgcego czy
bedzie wymagat od kazdego Wykonawcy, na etapie skladania
ofert, przedstawienia certyfikatow szkolen od Wykonawcy, ktore
odbyl w siedzibie producenta do dokonywania przegladow i
napraw danego aparatury medycznej do wyzej wymienionego
pakietu

NIE

49,

Dotyczy przedmiotu umowy - Zadanie nr 22

Czy podczas przegladu Zamawiajacy wymagat od kaidego
Wykonawca wymieniany czesci serwisowych w zaoferowanej
cenie zgodnie z wymaganiami producenta?

Bedzie to uregulowane
dodatkowa oferta w razie
koniecznosci wymiany

50.

Dotyezy przedmiotu umowy - Zadanie nr 22

Wykonawca prosi o podanie czy aparaturze z wyzej
wymienionych zadan w ostatnim roku zostaly wymienione
akumulatory? Informacja ta jest niezbedna w celu oszacowania
konkurencyjnej oferty

TAK

51.

Dotyczy przedmiotu umowy - Zadanie nr 22

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z prosba o
informacjg czy przeglady aparatury medycznej z powyzszych
pakietow beda wykonywane w jednym terminie. Informacja ta
Jjest niezbedna do ustalenia ilosci dojazdow do Zamawiajacego.

Przeglady te bedg
wykonywane w réznych
terminach.




52.| Dotyczy przedmiotu umowy - Zadanie nr 27 NIE
Wykonawca zwraca si¢ z prosba do Zamawiajacego o

wyodrebnienie z powyzszego pakietu monitora Cardiocap /5 4/2&/@

oraz DASH 400 VS5 doosobnego pakietu w celu zlozeni

konkurencyjnej oferty.

53.| Dotyczy pakietu nr 5 i 63 TAK
W pkt. 3.4 SIWZ Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca
realizowal przedmiot zamowienia osobami przeszkolonymi,
posiadajacymi stosowne kwalifikacje lub autoryzacje, zgodnie z

wymogami producenta sprzetu medycznego oraz
obowigzujgcymi normami i odnosnymi przepisami. a w
szczegolnosci zapisami art. 90 ustawy z dnia 20.05.2010r. o
wyrobach medycznych. W zwiazku z powyzszym zapisem, ) Z
prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga, aby ‘//LD

Wykonawcea posiadat autoryzacje producenta aparatury bedacej
przedmiotem zamowienia, a na potwierdzenie posiadania
autoryzacji Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty |
odpowiedniego dokumentu autoryzacyjnego lub o$wiadczenia
Wykonawcy o posiadaniu autoryzacji producenta na swiadczenie
| ustug serwisowych. Wymog ten jest zgodny i zalecany w art. 90
Ustawy o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.
679, 1Dz U. 22011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657).

54.| Dotyczy pakietu nr 51i 63 TAK
Czy Zamawiajacy wymaga aby osoby wykonujace przedmiot
umowy w zakresie pakietow nr 5 i 63 posiadaly aktualne
szkolenia z zakresu obstugi serwisowej aparatu RTG Silhouette ﬂ)
VR oraz tomografu komputerowego Optima CT 540, ukonczone J//lﬁ

| u producenta aparatu RTG Silhouette VR oraz tomografu
komputerowego Optima CT 540 — GE Healthcare, a na
potwierdzenie spefniania tego wymogu Wykonawca dotaczy do
oferty certyfikaty potwierdzajace odbycie szkolen?

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie termin skladania i otwarcia
ofert.

Skladanie ofert - 30.01.2017r. godz. 10:00

Otwarcie ofert - 30.01.2017r. godz. 10:15

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO w ZAWIERCIU

Kierownik Zamaw1a acego

SZPITAL POWIATOWY
w Zawierciu
SEKCJAAPARATURY MEDYCZNEJ
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
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