Zawiercie 13.03.2020

Odpowiedzi na pytania w postgpowaniu ,Zakup aparatury medycznej dla Oddziatu Obserwacyjno-
Zakainego” znak sprawy: DZP/BZU/77/2020

1.Dot. pakietu nrl — respiratory -2 szt.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydtuzenie terminu realizacji dostawy do 12 tygodni od
momentu podpisania umowy ?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
2. Dot. Pakietu nr 8 — aparat RTG
Pytanie nr 1

W zwigzku z tym, iz termin otwarcia ofert zostal wyznaczony na dzier 16.03.2020 godz. 10.00 prosimy
o wyrazenie zgody na przesunigcie terminu sktadania ofert z dnia 13.03.2020 godz. 14:00 na dzien
16.03.2020 do godz. 9.30 drogg elektroniczng na podany w zaproszeniu adres.

Czas na przygotowanie oferty od dnia publikacji zaproszenia jest zdecydowanie za krotki.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 8 —RTG przeno$ne (Zatacznik nr 2)

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o parametrach jak ponizej:

Generator wysokiej czestotliwosci

pkt 4. Zakres ustawieri mAs w przedziale 0,32-320 mAs

pkt 9. DAP — pomiar dawki promieniowania — brak komory, mozliwo$¢ kalkulacji dawki

pkt 13. Czas petnego natadowania akumulatora po catkowitym roztadowaniu 180 min

pkt 14. Czas pracy aparatu (nie w trybie standby) na w petni natadowanym akumulatorze 3 godz.

pkt 15. Przy catkowitym roztadowaniu akumulatora,, mozliwos¢ szybkiego tadowania przez 10 min.
pozwala na prace aparatu przez min. 50 min. - brak opisane]j funkgji

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zgodnie z formularzem ofertowo - cenowym

Lampa RTG

Pkt 22. Mate ognisko 0.7 mm

Odp. . Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zgodnie z formularzem ofertowo - cenowym




Jednostka jezdna

pkt 27. Min. wysoko$¢ ogniska od podtogi 68 cm — zamawiajacy dopuszcza

pkt 32. Maksymalna waga aparatu 440 kg — zgodnie zapisami w formularzu ofertowo-cenowym
pkt 33. Wysokos¢ transportowa aparatu 127 cm — zamawiajacy dopuszcza

pkt 36. Regulowany w pionie w zakresie min. 97 = 105 cm uchwyt do prowadzenia aparatu podczas
transportu — brak regulacji, do wyboru dwie pozycje 95 cm i 102 cm — zgodnie z zapisami w formularzu
asortymentowo - cenowym

Detektor cyfrowy

pkt 45. Wodoodporno$¢ detektora w klasie IPX6 — zgodnie z zapisami w formularzu asortymentowo -
cenowym

pkt 49. Waga detektora 2.6 kg - zamawiajgcy dopuszcza
Wyposazenie aparatu
pkt 70. Wigcznik ekspozycji na kablu o dtugosci 4.5 m.

odp. zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 3. Dotyczy Pakietu nr 8 — RTG przeno$ne (Zatacznik nr 2)

Pkt 20

Obrot lampy wokot osi poziome;j.

Czy Zamawiajacy dopusci obrot lampy wokot osi poziomej min. 135 stopni?

Odp. Tak zamawiajacy dopusci.



