DOT. DZP/BZU/365/2020
,Zakup lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym”

1. Czy Zamawiajacy dopusci regulacje PD w zakresie 49-77mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2. Czy Zamawiajacy dopusci apertur o rozmiarach 0.2, 1mm kwadrat, 2, 3, 5, 9,14 mm?
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

3. Czy Zamawiajacy dopusci Tonometr aplanacyjny kompatybilny z oferowang lampa, Zakres pomiaro-
wy: od 5 do 55 mmHg ?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiajacy dopusci Stolik na jedno urzadzenie - Regulacja wysokosci wbudowana w blat, za-
kres regulacji wysokosci blatu: 710-910 mm, wymiary blatu: 660 x 460mm.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.
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