SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 , tel/fax: (32) 67-215-32, tel. 67-403-61

e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl ,

Zawiercie, dnia 19.07.2016r.

Odpowiedzi

Dotyczy : postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe 1ozek
porodowych dla Oddziatu Potozniczo — Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w
Zawierciu. Numer postgpowania ZP/PN/42/2016 r. Ogloszenie o zamdwieniu zostalo
opublikowane w BZP wdniu 11.07.2016 . pod numerem 129415 —2016r.
Jednoczesnie informujemy, Ze odpowiedzi na zadane pytania s3 cz¢scig integralng z
postanowieniami SIWZ,

Lp.

Tres¢ pytania

Tresé odpowiedzi

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie zamoéwienia w
terminie do 42 dni od daty podpisania umowy? Proponowany termin
realizacji zaméwienia bedzie zgodny ze standardowym cyklem
produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowaé przedmiot
umowy. Jesli Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zaproponowany
termin realizacji prosimy o informacje o ile Zamawiajgcy ma
mozliwo$¢ jego wydiuzenia.

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

Czy Zamawiajgcy dopusci 6zko porodowe posiadajgce catkowitg
diugosé¢ 2200 mm?

NIE - Zamawiajgcy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

Czy Zamawiajgcy dopusci f6zko porodowe posiadajgce wymiary
zewnetrzne bez segmentu noznego 101 x 160 cm

TAK

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko porodowe posiadajgce podwozie
od strony szczytu glowy i szczytu nég zabezpieczone tworzywowg
ostong bez miejsc trudno dostepnych, gdzie mogg powstawaé
ogniska infekc;ji?

TAK

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko porodowe posiadajgce wypetnienie
leza w segmencie plecéw wykonane z odejmowanej piyty HPL
umozliwiajgcej szybkie i tatwe czyszczenie ramy t6zka?

TAK

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko porodowe posiadajgce elektryczna
regulacje wysokosci leza w zakresie od 530 do 980 mm?

TAK

Czy Zamawiajacy dopusci tézko porodowe wyposazone w jednego
pilota recznego?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko porodowe posiadajgce materac w
oparciu plecéw i czesci siedziska o grubosci 14 cm, natomiast w
segmencie czgsci podnézka o grubosci ok. 20 cm?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ




Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko posiadajgce

maksymalng no$nos¢ 230 kg?

porodowe

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

10.

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko porodowe wyposazone w uchwyty
rgk chromowane wykoriczone estetycznym antyposlizgowym
tworzywem?

TAK

11

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko porodowe nie wyposazone w
kasete na zdjecia RTG?

TAK- Zamawiajgcy
dopuszcza

1w )

Czy Zamawiajgcy dopusci tézko porodowe nie wyposazone w
wozek mobilny na akcesoria?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

13.

Czy Zamawiajgcy dopusci 4-ro tygodniowy termin dostawy tézek
porodowych ? W zwigzku z okresem urlopowym i obfozeniem
produkcyjnym prosimy o wydtuzenie terminu dostawy do 4 tygodni.

TAK — Zamawiajgcy
wyraza zgodg.

14.

Czy w zakresie spetnienia przez Wykonawce warunku posiadania
wiedzy i doswiadczenia Zamawiajacy uzna posiadane przez
Wykonawce potwierdzenia wykonania dwoch dostaw fézek
porodowych, ktérych tgczna warto$¢ wynosi 48 753,36 z{?

NIE — Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

158

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zka o catkowitej diugosci wynoszacej
2170 mm?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

16.

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zka o catkowitej szerokosci wynoszacej
1080 mm?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

L7,

Czy Zamawiajgcy dopusci i6zka o wymiarach zewnetrznych Z
wsunigtym pod leze segmentem nég wynoszacych odpowiednio:
szerokos¢ - 1080 mm, dtugos$¢ — 1600 mm?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

18.

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zka wyposazone w krazki odbojowe W
narozach leza tylko od strony glowy pacjentki?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

19,

Czy Zamawiajgcy dopusci tozka z oparciem plecéw wypetnionym
ptyta HPL (laminat termoutwardzalny) bez mozliwosci odejmowania,
za to z odejmowanymi wypraskami z tworzywa ABS znajdujacymi sie
na segmencie siedzenia i wysuwanym segmencie noznym,
umozliwiajgcymi szybkie i fatwe czyszczenie ram segmentdws
najbardziej narazonych na kontakt z ptynami fizjologicznymi?

TAK

20.

Czy Zamawiajgcy dopusci idzka z 4-ma pojedynczymi kotami Z
centralng i kierunkowg blokadg?

NIE - Zamawiajgcy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

21.

Czy Zamawiajgcy dopusci tozka z elektryczng regulacjg wysokosc
leza w zakresie lepszym od wymaganego, a wynoszacym 595 — 965
mm?

TAK

22.

Czy Zamawiajgcy dopusci {6zka z mechaniczng, wspomagang
sprezyng gazowg z blokada, regulacjg furikcji Trendelenburgal
wynoszaca 12°7?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ




23.

Czy Zamawiajgcy dopusci fozka z mechaniczng, wspomagang
sprezyng gazowg z blokadg, regulacjg funkcji anty - Trendelenburga
wynoszaca 5°7

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

24.

Czy Zamawiajgcy dopusci sterowanie i6zkami za pomocg panelu
sterujgcego z mozliwoscig blokowania funkcji, jednego pilota
noznego i z paneli bocznych znajdujgcych sie w poreczach
bocznych segmentu oparcia plecéw? Jest to rozwigzanie
rownowazne z oczekiwanym przez Zamawiajgcego

TAK

25.

Czy Zamawiajgcy dopusci tozka, w ktérych grubo$é materaca w
oparciu plecow wynosi 8 cm, w czesci siedziska 10 cm, a grubosé
materaca w segmencie noznym (wysuwanym) wynosi 17 cm?

NIE - Zamawiajgcy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

24.

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zka o no$nosci 230 kg?

NIE - Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy
SIWZ

26.

Czy Zamawiajgcy dopuéci uchwyty rak wykonane ze stal

nierdzewnej?

TAK

27

Zamawiajgcy zawart wymog dostarczenia wraz z t6zkami kaset na
zdjgcia RTG, nie zawart natomiast w opisie parametréw wymogu
dostarczenia t6zek umozliwiajgcych wykonywanie zdjeé RTG i nie
wskazat, w ktorych segmentach ma by¢ mozliwosé wykonywania
zdje¢ RTG. W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie, czy kaseta nie
bedzie wykorzystywana w przedmiotowych {6zkach? Je$li nie bedzie
wykorzystywana w tych tézkach, prosimy o podanie jej wymiaréw.

Zamawiajacy
dopuszcza 16zko bez
szyny i bez kasety na
zdjecie RTG

28.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z dostarczenia wraz z t6zkami kaset
na zdjecia RTG?

TAK

29,

Czy Zamawiajgcy dopusci tozka bez mozliwosci wykonywania zdjed
z wykorzystaniem kaset RTG?

TAK - dopuszczamy

30.

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby t6zka byly wyposazone w miske ze
stali nierdzewnej na ptyny fizjologiczne?

TAK

1 Zamawiajacy dokona

zmiany SIWZ,

31.

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby t6zka byly wyposazone w dwie
podpory stép dla rodzgcej?

Zamawiajacy nie
wymaga ale
dopuszcza

32

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby t6zka byly wyposazone w dodatkowy]
materacyk dla potozenia noworodka podczas odcinania pepowiny lub
udrazniania jego drog oddechowych, umigjscowiony w segmenciel
noznym?

TAK
Zamawiajacy dokona
zmiany SIWZ.

Dyrektor Szpitala
Powiatowego wZawierciu
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onp L/ ..........
Anna Pilafcﬁ Sprycha




