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1 | Aparatdo 2
znieczulania
RAZEM
Lp. Parametr wymagany Warunek Parametr oferowany

S

stych

Aparat do znieczulania noworodkéw, dzieci i doro-

Podstawa jezdna, hamulec centralny, uchwyty butli
rezerwowych, reduktory do butli 02 i N20

w

Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz).

Tak

Ekran respiratora na ruchomym wysiegniku, nie-
wbudowany, dotykowy, o przekatnej min. 15,0
cala (38,1 cm), konfigurowalny interfejs uzyt-
kownika, inteligentne zarzadzanie alarmami.

Tak

Ekonomiczny, pneumatyczny naped respiratora

Tak

Zintegrowany modut gazowy, pomiar wdecho-
wego i wydechowego stezenia 02, N20, CO2 i
anestetykéw (automatyczna identyfikacja Halo-
tanu, Enfluranu, Izofluranu, Sevofluranu i De-
sfluranu); xMac — wspétczynnik MAC skorelo-
wany do wieku pacjenta

Tak

Prezentacja krzywych, parametréw znieczulania
i wentylacji na ekranie respiratora

Tak

Ujdcie gazow do podtgczenia uktaddw bezzastawko-
wych niezalezne od uktadu okreznego

Tak

Przeptywomierze elektroniczne, prezentacja wir-
tualnych przeptywomierzy, pneumatyczny mie-
szalnik, przeptywomierze umozliwiajgce podaz
gazdw w systemie anestezji z niskimi i minimal-
nymi przeptywami

Tak

10

Automatyczne dostosowanie granic alarmo-
wych.

Alarm TV i MV z regulowanymi progami alarmo-
wymi gérnym i dolnym.

Tak
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11 | Dozowanie O2 i $rodkéw znieczulajacych

rowniez przy wentylacji recznej. L

12 | Test aparatu interaktywny z interakcj z

uzytkownikiem w czasie jego trwania Tk

13 | Zintegrowane, regulowane oéwietlenie blatu

roboczego typu LED L

14 | Podgrzewane czujniki przeptywu uktadu

oddechowego Tak

15 | Przygotowany do pracy z wielorazowymi i
jednorazowymi zbiornikami z wapnem Tak
sodowanym i bezsodowym

16 | Tryby wentylacji: Man/Spon, VC, PC, VC-SIMV,
PC-SIMV, PSV z automatycznym wtaczeniem Tak
trybu zapasowego, CPAP / PSV.

17 | Objgtosc oddechowa TV regulowana od 20 ml Tak

18 | Tryb Pauzy (uruchamiany w trakcie prowadzenia
wentylacji) z okresem wytaczenia respiratora i Tak
wstrzymania przeptywu gazow

19 | Zastawka APL z funkcjg natychmiastowego
zwolnienia cisnienia w uktadzie, poprzez Tak
skrecanie zastawki do minimum.

20 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora, Tak
minimum do 90 minut w typowych warunkach

21 | Ssak inzektorowy, zasilany powietrzem z Tak
przytacza w aparacie.

22 | Szyna do zamocowania dwoch parownikdw z Tak
blokada
23 | Akcesoria dostarczane z aparatem:

* akcesoria ssaka (1 kpl.), Tak
* wielorazowy pojemnik pochtaniacza (2 szt.),

» wkfady do ssaka (25 szt.),

¢ zestaw drenow wysokocisnieniowych do N20,
02, Powietrza, wtyki AGA (dt. 3 m.) (1 kpl.),

* rura odciggu gazdw, dtugosé 5 m z wtykiem
DIN,

« uktady pacjenta dorostego (10 kpl.),

* linie prébkujace (10 szt.),

* putapki do linii kapnograficznych/gazowych (10
szt.).

24 | Parowniki (wyposazenie opcjonalne nie zawarte Tak
w ofercie):

* mozliwos¢ rozbudowy o parowniki: SEV, DES,
ISO.

Monitor pacjenta Tak
1 Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem Tak

LCD o przekatnej 12,1” z wbudowanym
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zasilaczem sieciowym, przeznaczony do
monitorowania noworodkéw, dzieci i dorostych

2 | Sterowanie za pomocg przyciskow sprzetowych, Tak
pokretta i menu ekranowego w jezyku polskim.

3 | Mozliwoé¢ wykorzystania monitora do

transportu: Tak
- masa ponizej 4 kg

- wygodny uchwyt do przenoszenia

- wewnetrzny akumulator, dostepny do wymiany
przez uzytkownika, wystarczajgcy na min. 3
godziny pracy

- system mocowania monitora, umozliwiajacy
szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi i
wykorzystanie do transportu

4 | Chtodzenie konwekcyjne kardiomonitora Tak

5 | Min.6 kanatéw dynamicznych. Dostepny ekran Tak
duzych liczb

6 | Mozliwos¢ skonfigurowania, zapamietania w Tak

monitorze i pézniejszego przywotania 7
wtasnych zestawow parametrow pracy monitora

7 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich Tak
mierzonych parametréw z 7 dni

8 | Trendy z ostatnich 20 min z rozdzielczoscig 10- Tak
sekundowa

9 | Pamiec wszystkich krzywych dynamicznych z-36 Tak
godzin

10 | Mozliwos¢ rozbudowy o rejestrator tasmowy, Tak

drukujacy 3 krzywe dynamiczne

11 | Mozliwosé rozbudowy o wspdtprace z aparatem Tak
do znieczulania i respiratorem

12 | Pomiar EKG z 3i 5 elektrod, z mozliwoscia Tak
wyswietlania jednoczes$nie 7 odprowadzen

13 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub TruSignal Tak

14 | Pomiar cisnienia wyzwalany recznie i Tak

automatycznie z ustawianym czasem
powtarzania do 2 godzin

15 | Pomiar 2 ci$niert metodg inwazyjna, z Tak
mozliwoscig stosowania przetwornikdw réznych
producentow

16 | Pomiar zwiotczenia za pomoca oddzielnego Tak

monitora ToFscan, wyposazonego w
akcelerometr 3D
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17 | Akcesoria dostarczane z monitorem

* Przewod do pomiaru EKG z 3 elektrod Tak
* Przewdd do pomiaru EKG z 5 elektrod

* Czujnik Sp02, na palec, dla dorostych

* Mankiet do pomiaru cisnienia metoda
nieinwazyjna, standardowy dla dorostych

* Czujnik temperatury skory

* Akcesoria wielorazowe do pomiaru ci¢nienia
metodg inwazyjng w 1 torze

» Akcesoria do pomiaru NMT

18 | Gwarancja min 24 miesigce Tak

19 | Bezptatny przeglad zgodnie z wymaganiami Tak
producenta nie mniej niz raz do roku

20 | Przeprowadzenie bezptatnego szkolenia Tak

personelu lekarskiego i pielegniarskiego w
zakresie obstugi aparatu min. 3 osoby

Uwaga: TAK — oznacza bezwzgledny wymag, brak zadanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone w dotgczonych do oferty
katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakresleniem danego parametru oraz
wskazaniem nr pozycji w tabeli parametréw.

Wymienione dokumenty muszg by¢ przedstawione w jezyku polskim.

Oswiadczam/y, ze oferowany sprzet jest kompletny i bedzie po dostarczeniu gotowy do dziatania bez
zadnych dodatkowych zakupdw i jest Fabrycznie nowy.

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ..Przeciwdziajanic rozprzestrzeniania si¢ COVID-19 poprzez dnpnnnzen?c: Szpitala
Powiatowego w Zawierciu w sprzgt medyceny i specjalistyczny”™ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na !ala 2014-2020 dla os1 priorytetowej:
X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowotna dla dziatania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia



