INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nie laczyé zewngtrznych urzadzef z przewodem zasilajacym !

TECHNOLOGIA: Zb. Zebranowski 21.04.2009¢

Linia zasilajaca; 3N/PE! AC Hz +- 10% Moc przylaczeniowa 30 kVA
Napigcie zasilania: 400V +- 10 % : .
e : Pobor mocy: ciaghy 10 kVA
mpedancja lini zasilajacej: <= 0,17 Ohma chwilowa 50 kVA )
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zatrzaskowym. przekroju przewodéw.L1,12,L3
zainstalowany w pracowni RTG lecz nie mniej niz 16 mm* Cu.
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gdowy 63/0,03A Z zabezpieczeniem przed pradem udarowym Uy,
zastosowanej przez Wykonawce tablicy rozdzielczelf
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Instalacja sieciowa musi by¢ wykonan

ELEMENTY W ZESTAWIE APARATU

400/415V.

a zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, a protokét skutecznosci ochrony piporazeniowej

przedstawiony przy odbiorze pracowni.



