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DOT. DZP/BZU/253/2020
~Zakup i dostawa Aparatury Medycznej — aparaty do znieczulenia”
pytania wptynety po terminie

Dot. Pkt 6:

Czy zamawiajgcy dopusci Aparat do znieczulen ze zintegrowanym modutem gazowym, pomiar
wdechowego i wydechowego stezenia 02, NO2, CO2i anestetykéw (automatyczna identyfikacja
sevofluran , izofluran , desfluranu) , wspdtczynnik x mac skorelowany do wieku pacjenta?

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga

Dot. Pkt 10:

Czy zamawiajacy dopusci Aparat do znieczulen z alarmem objetosci minutowej MV ale bez alarmu dla
pojedynczego oddechu TV ?

Odp.

Zgodnie z SIWZ

Dot. Pkt 17:

Czy zamawiajgcy dopusci Aparat do znieczuler z objetoscig oddechowa TV regulowang od 50 ml?
Odp.

Zgodnie z SIWZ

Dot. Pkt 22:

Czy zamawiajacy dopusci Aparat do znieczulen z portem do zamocowania parownikow, bezposrednio w
aparacie a nie na szynie — parowniki mozna zamienia¢ w trakcie znieczulania?

Odp.

Zgodnie z SIWZ

Monitor pacjenta

Ad. pkt. 3

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci kardiomonitor z mozliwoscig wykorzystania w
transporcie z :

Masg ponizej 5 kg bez akumulatora

Wewnetrznym akumulatorem na min. 6 h, konstrukcja umozliwiajgca wymiane akumulatora przez
uzytkownika.

Odp.

Zgodnie z SIWZ

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Przeciwdzialanie rozprzestrzeniania sig COVID-19 poprzez doposaZenie Szpitala
Powiatowego w Zawierciu w sprzet medyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
X. Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowotna dla dzialania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
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Ad. pkt. 6

Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci kardiomonitor z mozliwoscig zdefiniowania 3
indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierajg ustawienia dotyczace: gto$nosci,
alarmow, uktadu ekranu, parametrow pomiarowych, uktadéw wyswietlania danych oraz trendéw). Profile
mozna przywotac bez przerywania monitorowania oraz 3 zdefiniowane profile przez producenta.
Mozliwosé zapisania min. 20 ekranow wyswietlania danych.

Odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad. pkt. 8

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci kardiomaonitor z trendami z ostatnich 20 min. z
rozdzielczoscig 15 sekundowa.

Odp.

Zgodnie z SIWZ

Ad. pkt. 11

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez mozliwosci rozbudowy o wspotprace z aparatem do
znieczulenia i respiratorem ale z mozliwoscig rozbudowy o kieszen na dodatkowe 4 moduty miedzy innymi
BIS, etCO2, modut gazdéw anestetycznych, 2 kanatowy pomiar IBP?

Odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

Ad. pkt. 13

Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci pomiar SpO2 algorytmem Nellcor, Masimo lub FAST
w technologii odpornej na artefakty ruchowe?

Odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

Ad. pkt. 16

Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci pomiar zwiotczenia za pomocg oddzielnego
monitora TOFFCUFF wyposazonego w akcelerometr 3D?

Odp.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga n
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